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เปาหมายและวัตถุประสงค 
1. เพื่อลดเวลาการจัดเตรียมและคดัแยกเคร่ืองมืออปุกรณ ผูปฏิบัตมิีความมั่นใจ ปลอดภัย 
2. เครื่องมอือุปกรณปราศจากเชื้อใหมีสภาพดีพรอมใชและมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

กระบวนการ KMและเครื่องมอืที่ใชในการจดัการความรู 
กระบวนการทําความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมใหปราศจากเชื้อ  ในสวนของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการทําหัตถการ

ดานการรักษาทันตกรรมที่มีขนาดเล็ก  แหลมคม มีคมเกลียวเล็ก เชนไฟล (เครื่องมือที่ทันตแพทยใชขยายคลองรากฟนรักษาราก
ฟน)เข็มเย็บแผล หัวเบอรกรอฟน โดยมีแนวทางการปฏิบัติในการทําเครื่องมือใหปราศจากเชื้ออยางมีคุณภาพโดยยึดหลัก คูมือการ
ปองกันการติดเชื้อ และ 3P(Purpose,Process,Performance) กับกระบวนการจัดการความรู(KM) ผูประดิษฐปฏิบัติหนาที่
รับผิดชอบงานดานเครื่องมืออุปกรณทําใหปราศจากเชื้อและมีประสบการณที่สะสม (Tacit Knowledge) พบปญหาจึงหาแนวทาง
โดยการลองผิดลองถูกมาปรับใชคิดประดิษฐกลองไฟตรวจความสะอาด เครื่องมืออุปกรณซึ่งตามปกติหลังการใชงานตองผาน
กระบวนการลางทําความสะอาดจากนั้นจะตองตรวจเช็คความสะอาดและตรวจสภาพพรอมใชไมหัก ไมงอ ไมปนเปอนเศษเลือด 
หรือสิ่งสกปรกตาง ๆของเครื่องมืออีกครั้งกอนนําไปฆาเชื้อดวยการนึ่งอบไอน้ํา  เดิมผูชวยทันตแพทยจะใชแวนขยายสองตรวจ
สภาพ เสียเวลาทําไดครั้งที่ละนอย ซึ่งเกิดความไมสะดวกเนื่องจากตองใชสายตาจองมองนานเมื่อยลาสายตาจึงเกิดแนวคิดที่จะหา
วิธีใหทํางานไดเร็วและสะดวกขึ้น จึงไดประดิษฐกลองไฟที่มีแสงสวางสองจากดานลางเพื่อชวยใหมองเห็นวัสดุชิ้นเล็กๆ ไดชัดเจนขึ้น
และทําไดจํานวนช้ินมากขึ้น 

 

รูปแบบการดําเนินงานมีขั้นตอนการทาํดังนี ้
1.นําลิ้นชักโตะไมเกา (เหตุผลที่ใชลิ้นโตะตองการพื้นที่วางตรงกลางเพื่อใสหลอดไฟฟา) ขนาดกวาง11นิ้วxยาว 11นิ้ว 

จากนั้นใชชุดหลอดไฟฟาที่มีปลั๊กใชเสียบไฟฟาทั่วไปขนาด 5W นํามายึดติดดานที่จับของลิ้นชักตรงกลางพื้นที่วางและเจาะรูเพื่อให
สายไฟอยูดานนอก 

2. นําพลาสติกใสแข็งหรือแผนกระจกตัดใหพอดีมาวางบนขอบลิ้นชักจากใชเทปกาวมายึดไมใหแผนพลาสติกขยับและใช
วางเครื่องมืออุปกรณตรวจสอง 

3. นําชดุหลอดไฟฟาพรอมปลัก๊ขนาด 5 W ที่มีตัวหนีบมาหนีบยึดไวเพื่อใชสองไฟดานบนใหไฟสองทะลุกันสองดานชวย
ใหเห็นเครื่องมือทันตกรรมขนาดเล็กไดชัดเจนขึน้  

 

ผลสําเร็จ/นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
ทําใหการทําความสะอาดและการตรวจสภาพเครื่องมือทันตกรรมขนาดเล็กสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ชวยลด

ความเมื่อยลาของสายตา  และสามารถปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานที่อาจสงผลกระทบตอผูรับบริการได 
 

แนวทางการขยายหรือพัฒนาตอยอดองคความรู 
พัฒนาใชกลองพลาสติกแทนลิ้นชักโตะเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย สองฟลมเอ็กซเรย ใชลอกลายเขียนแบบ  และ

พัฒนาคิดประดิษฐช้ินงานใหมอีก 
 


